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3 TESLA 

Contraste:   Temps de relaxation des tissus 
                    Gain en SNR et en qualité d’image 
 
 
 

!
La valeur ajoutée de 3T par rapport au 1.5T pour l’étude du rachis est la 
résolution spatiale 
 
 
Coupes plus fines: Structures plus fines  
(moelle épinière, racines, foramens) 



- Problème de SAR 
 

Taux d’absorption spécifique 

Facteur 4 3T 

Rachis: volume exploré large, limites!!  
Réduire le flip angle,  

Augmentation de TR 

Diminution de nombre des étapes d’encodage en phase avec une imagerie parallèle  

Ajustement de bande passante  

 

- Artéfacts 

Chemical shift plus important 

Dégradation de la qualité d’image  

Plateaux vertébraux 

3 TESLA 

 
Jian Z. AJR 2009; 192:873–880  
Carroll KW.  J Magn Reson Imaging 1997; 7:394–398   
Gold GE. AJR 2004; 183:343–351  
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3 TESLA 

Standard en 3T: muscle (89.0%-80.5% 3T-1.5 T), disque ( 78.1% en 3 T-1.5T) 
 
 
 
C’est important car l’augmentation de la susceptibilité sur la 3T induit une perte 
de signal dans la moelle osseuse normale  
!!
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Ce qui compte vraiment! 
 
  
Antennes-application de l’imagerie parallèle  
 
Rôle très important pour l’amélioration de SNR 
 
Augmentation de TR, prolongation de temps de l’acquisition 
 
Utilisation des séquences en EG plutôt qu’en ES 
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SeminMusculoskelet Radiol 2008;12:238–252. 
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Mauvaise localisation dans la 
direction d’encodage de fréquence. 
 
Solution :  augmenter la bande 
passante (augmente le gradient 
d’encodage de fréquence) 

Augmentation de la bande passante 

Courtesy Delattre BMA, PhD 

METAL 



! La valeur de SEMAC (nombre) variable selon la taille, 
la forme, nature de matériel et variable entre les patients 
 
 
 
! Métaux induisant plus d’artéfacts 

SEMAC 
(Slice Encoding for Metal Artifact Correction) 

      VAT  
(View-Angle-Tilting) 
 encodage dans le plan de coupes 

METAL 



VAT$SEMAC$8$WARP$VAT$ VAT$SEMAC$6$

60 ans!

75 ans 

10’54’’! 1’33’’!

CLASSIC$$T21tse$

SEMAC-3T 



Tassement bénin ou malin 

Modic I ou infection1,2 

Corrélation valeur ADC3 

Valeur normale ADC disque (1.27 à 1.9 ×10−3 s /mm2 )4 

Valeur moyenne ADC: cas-témoin > infection> dégénératif5 

Diffusion est une séquence permettant d’ajouter un argument contre ou pour 

une infection6,7, CONTROVERSE 

 Chen et al. J Neuroimaging. 2015 
ozteken et al. Radiol Oncol. 2010  
Eguchi et al. SPINE, 2011 
Baur et al radiology 1998 
karchevsky et al Skeletal Radiol 2008 
Zhang et al Eur spine J 2014 
Kerttula et al. J Magn Reson Imaging 2000 

DIFFUSION 



 

 SERIE ESSR YORK 2015 

19 cas entre aout 2014 et janvier 2015  

Clinique et biologie en faveur de spondylodiscite  

IRM conventionnelle (T1, T2, T1 Fat Sat +Gado) 

DWI: b value of 0 and 800 s/mm2  

 

 

 

DWI: Single-shot spin-echo echo-planar imaging 
TR/TE {2850,3000/55} ms 
Resolution {1.3 x 1.3 x 3| 1.9 x 1.9 x 4} mm 
MatrIce taille 124x88/114x49 
spectral fat saturation (SPIR)/ SENSE Acceleration factor 2 
Temps acquisition 1mn45/2mn.39 

Valeur ADC des niveaux pathologiques 
 
 1. plateaux  
 2. disque 
!
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ADC plateaux 

Median 1.450                         Median 1.000 
 
P value  0.0129   
(Mann Whitney test) 

Mean 1.517 ± 0.3301                       1.420 ± 0.1056 

  P value: 0.7168   

(Unpaired t test) 
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64 ans spondylodiscite  
ADC: 1.48 

DIFFUSION 



MODIC 1 
!

ADC: 1.13 

DIFFUSION 



Morphologie 
 
Spondylodiscite ou MODIC 1 « Claw sign » 
 
Série: 73 cas, claw sign dans 97-100% 
Atteinte diffuse 93-100% (20 cas d’infection) 
 
Pas de différence infection germes spécifiques-germes banals 

AJNR!2014,!Patel!and!al.!

!
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TASSEMENT 
 
Tassement bénin/malin: valeur ADC (1.67  10−3 mm2/s- 1.34  10−3 mm2/s 
respectivement) 
 
ADC inversement corrélé à la cellularité d’une lésion  
 
Valeur de b (0,100,200, 400,600,800) 
Valeur seuil ADC? 
Facteurs influençant ADC: 1.5 ou 3T? 
!
!

J!Comput!Assist!Tomogr!2015;39:!643–648!
Radiology:!Volume!271:!Number!2—May!2014!
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Complexe ligamentaire postérieur  
 
ligament supra-épineux 
Ligament inter-épineux 
Ligament jaune 
Capsule facettaire 
Fascia Cervical/thoraco-lombaire 

 
Problème de performance diagnostique, spécificité IRM 
Stabilité du rachis, chirurgie? Quel type? 
 
 
Lee and al. 2000 , plusieurs études depuis… 
spécificité faible chirurgiens et radiologues: 50-80% 

STIR-
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Limitations de MAGERL classification 
TLICS (2005, Vaccaro) 
AO système ( 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
529 orthopédistes, 5290 observations 
atteinte significative complexe postérieur  
changement de l’attitude thérapeutique 
 (kappa.0.11) 
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IRM «overdiagnosis» 
Performance 93% sur séquence STIR quelque soit l’expérience  
Catégorie d’indéterminé 
Inclure le traitement conservateur 
Interruption de la ligne noire de LSE 
 
 
 
 
 
 
Avec TLIC * 
Considérer LSE comme point de référence pour la stabilité  
inclure les patients traités conservativement (spécificité) 
Un protocole adéquat **    

Spine 2013 vol 38, num 9, pp745-751 
*vaccaro spine 2005 
**vaccaro spine 2005 
!
!
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Caractéristiques séquence 3D  
Rachis cervical dégénératif 
!
SliceThickness 1.2 
RepetitionTime 2000 
EchoTime 120 
SpacingBetweenSlices (0018,0088) 0.6 
EchoTrainLength 42 
PercentPhaseFieldofView 100 
FlipAngle 90 

3D 



Séquence 3D DP: Rachis 
cervical traumatique 
!
SliceThickness!0.9!
RepeOOonTime!1250!
EchoTime!23.425!
MagneOcFieldStrength!1.5!
SpacingBetweenSlices!0.45!
NumberofPhaseEncodingSteps!220!
EchoTrainLength!68!

3D 



 
Emerg Radiol (2012) 19:277–286 
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3D 



3D 

STIR 3D: Plexus brachial 
 
SliceThickness 1.24 
RepetitionTime 3000 
EchoTime 251.656 
InversionTime 180 
EchoNumbers  1 
MagneticFieldStrength 1.5 
SpacingBetweenSlices 0.62 
NumberofPhaseEncodingSteps  201 
EchoTrainLength 130 
ReceiveCoilName MULTI COIL 
AcquisitionMatrix 0\200\201\0 
FlipAngle 90 



*Eur Spine J (2015) 24:1729–1737 
**Eur Radiol (2013) 23:2602–2611 

!
Paramètres qualitatifs, semi-quantitatifs, quantitatifs: Ktrans 
(wash out), kep (distribution et clearance) 
 
Résolution temporelle +++ 
 
Temps d’acquisition variable (2-5 mn) 
 
Exemple: différentier métastase/processus inflammatoire (TBC)* 
                suivi post traitement ostéome ostéoïde** 
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AUTRES… 
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